
设备名称 品牌 型号 故障现象
输尿管镜 狼牌 狼牌 镜身断裂

电切器械 奥林巴斯 A22040A 1、陶瓷口断裂  2、卡口不紧漏水

电子镜 奥林巴斯 12° 镜像模糊

电子镜 奥林巴斯 30° 镜头镜面高温烧损

膨宫机 奥利巴斯 Hysteroflo报错误（1）（2）


