
医用压缩机（口腔科用）技术参数

技术参数：

1、适用于 1~6 台牙科椅位

2、输出流量：在 0.5 MPa 输出压力时，315L/min

3、电机转速：≥1390r/min

4、保护系统：IP54

5、储气罐容量：≥90L

6、比功率：≥14.17KW/m³/min

7、交流单相，220V ，50Hz,额定输出功率：≥2520W

8、启动压力:0.5Mpa,排气压力：0.8Mpa；

9、电流: ≤11A；

设备配置：

1、压缩机主机≥3 个

2、电磁阀≥3 个

3、安全阀一套

4、储气罐一个

5、防震柱一套

6、电容卡一套

7、电源线一条

8、分段启动控制箱 一套(每台马达都独立运行，如其中一个马达故

障，不影响其他马达正常工作)


